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ANEMO-PSICROMETRO Y PSICOMETRO BTU 

INTRODUCCION 

Gracias por adquirir este Anemo-Psicrometro. 

Este medidor está diseñado para  operar con baterías para medir humedad, temperatura de aire, 

Punto de rocío, bulbo húmedo, velocidad de aire, volumen de aire y BTU (8912). 

El sensor está incluido en el ventilador remoto y especialmente protegido por una tapa. Cuando esté 

en operación, por favor abra la tapa para obtener lecturas precisas de humedad y temperatura.  

No necesita girar el medidor o dirigirse a una tabla. Obtenga de manera fácil y rápida la humedad de 

bulbo, punto de rocío y BTU. 

 

Características: 

 Tapa para proteger el sensor 

 Pantalla LCD con dígitos grandes 

 Veleta remota profesional 

 Sistema de medición seleccionable 

 Tamaño portátil, fácil de transportar 

 Indicación de batería baja 

 Respuesta rápida y lecturas precisas 

 Montable en trípode para tiempos de uso prolongado  

 Cálculo de Punto de rocío en segundos 

 Cálculo de bulbo húmedo en segundos 

 Circuito microprocesador para mayor confiabilidad 

 Modo de auto apagado seleccionable 

 Alimentado por 4 baterías AAA o adaptador 9VDC  

 Luz de fondo para lugares oscuros  
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MATERIALES SUMINISTRADOS 

Este paquete contiene: 

 Medidor x 1 

 Veleta remota x 1 

 Batería x 4 (tamaño AAA) 

 Manual de operaciones x 1 

 Maleta de traslado 

ACCESORIOS OPCIONALES 

 Cable RS232 y software código Veto A6030322 

 

RECORDATORIO 

 

Importante: 

1. Gire la cubierta antes de medir para asegurarse de que los datos medidos sean correctos. 

2. El ventilador y el medidor son vendidos como un kit y han sido calibrados como una unidad 

Cuando usted necesite reemplazar el ventilador (hélice), por favor revise antes los detalles 

de reemplazo de ventilador en este manual. 

 

 

 

 

 

 



VETO Y CIA. LTDA. ● SAN EUGENIO 567  ● CASILLA 10289 ● FONOS: (2) 3554400  ●  FAX: (2) 3554455 ●  SANTIAGO  ●  CHILE 

 

  
 

CONTROL E INDICADORES 

 

PANTALLA LCD 

 

 

TECLADO 

 

 

1. POWER (Encendido) 

 Encienda el medidor con modo de auto-apagado 

 Apague el medidor en cualquier modo 

 Cuando el medidor esté apagado, presione el botón de encendido por más de dos 

segundos, para ingresar a la selección de unidades. 
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2. MODE (MODO): 

 Presiónelo para seleccionar los distintos modos. 

Temp.  PR  HB  HR  Velocidad. 

 Presiónelo por más tiempo para seleccionar VOL y CAP. 

3. ENTER (INGRESO): 

 Para confirmar los ajustes y calibración  

4. Mx/Mn/UP (Arriba) ▲Mx/Mn: 

 Presiónelo para ver valores MAX/MIN/AVG. (AVG: abreviación de AVERAGE: 

Promedio)  

 Presiónelo para seleccionar los valores de cada dígito en círculo.  

5. REC/START (comienzo) 

 Para comenzar a medir volumen o capacidad sin esperar. 

6. HOLD/Down (abajo) ▼HOLD: 

 Presione este botón en el modo básico para congelar la lectura actual, presionando 

este botón nuevamente desbloquea la lectura 

 Presiónelo para seleccionar el ajuste de digito. 

7. POWER + ▲Mx/Mn: 

 Cuando el medidor esté apagado, presiónelo por más de dos segundos para 

desactivar el auto apagado. 

8. POWER+▲Mx/Mn + ▼HOLD: 

 Presiónelo por más de dos segundos para ingresar al modo de calibración de HR. 

9. ENTER + ▼HOLD: 

 Presiónelo para encender o apagar la luz de fondo 

 

ENCENDIDO, APAGADO Y SELECCIÓN DE UNIDAD 

Presione el botón de encendido del medidor en modo de auto-apagado. Presiónelo nuevamente  

para apagar el medidor en cualquier modo. 

Cuando el medidor esté apagado, presione el botón de encendido por más de dos segundos para 

ingresar al modo de selección de unidad. 
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Cuando esté en el modo de selección de unidad, presione ▲Mx/Mn o  ▼HOLD  para seleccionar la 

unidad, luego, presione ENTER para guardar y el medidor se encenderá automáticamente.  

MEDICIONES BASICAS  

Por favor revise la siguiente tabla de parámetros de medición básicos de este modelo.  

Medida básica 

 MODELO 8912 

Temperatura de aire   

Humedad   

Punto de roció   

Bulbo húmedo   

Velocidad de aire   

 

MEDICION EXTENSA 

 Modelo 8912 

Volumen de aire   

Suma de volumen   

Capacidad   

Suma de capacidad   

 

Cuando encienda el equipo, la temperatura del aire es el valor predeterminado que aparecerá en 

pantalla. Para revisar otros parámetros básicos, sólo presione el botón MODE así cada parámetro 

será mostrado. 

Cuando esté en el modo básico, presione MODE por  más de 2 segundos para ingresar al modo de 

medición extendida. Presione este mismo botón para cambiar entre volumen y capacidad. 

MAX, MIN Y AVG 

Cuando el medidor esté encendido, temp. de aire, Punto de rocío, WBT, humedad y velocidad serán 

guardados temporalmente en el medidor, así, al presionar  ▲Mx/Mn  puede ver el valor promedio, el 

valor mínimo y el valor máximo en turnos. Presione ▲Mx/Mn  nuevamente para volver al modo 

normal. Los datos serán reiniciados desde los valores actuales una vez que el medidor sea apagado y 

encendido nuevamente.  

Cuando esté en el modo Avg/Min/Max, presione el botón MODE para mostrar los parámetros 

necesarios. (Fig.B, Fig. C)  
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VOLUMEN DE AIRE: TAMAÑO DE DUCTO 

Cuando esté en el modo normal, presionando por unos segundos el botón MODE ingresará al modo 

de volumen de aire.  

Para medir el volumen necesita ingresar el tamaño del ducto primero. Hay tres opciones para 

ingresar el tamaño: 

 Longitud y Ancho 

Esta es una opción por defecto. Presione el botón ▼HOLD  para seleccionar primero el 

ajuste de digito, luego presione el botón ▲Mx/Mn  para seleccionar el valor apropiado 

(0~9).  Cuando seleccione el valor, el valor mostrará de 0 a 9 en ciclo. Después de 

ingresar la longitud, presione brevemente ENTER para ingresar al ajuste de Anchura.  

Repita el procedimiento  de ajuste de longitud, luego presione brevemente ENTER 

otra vez para finalizar el ajuste de tamaño e ingrese al siguiente paso. (Fig. F) 

 Diámetro: 

Cuando esté en el modo de ajuste de salida predeterminado (longitud),  presione el 

botón ENTER por más  de dos segundos para elegir los ajustes de diámetros. Presione  

el botón ▼HOLD  para seleccionar el digito ajustado, luego presione el botón ▲Mx/Mn   

para seleccionar el valor apropiado (0~9) 

Después de la selección, presione brevemente ENTER otra vez para terminar el ajuste 

de tamaño e ingrese al siguiente paso. (Fig. G) 

 Área 

Cuando esté en el modo de ajuste de diámetro, presione el botón ENTER por más de 

dos segundos para ingresar al ajuste de área.  

Presione el botón ▼HOLD  para seleccionar el digito de ajuste primero, luego presione 

el botón ▲Mx/Mn  para seleccionar el valor apropiado (0~9) 

 Después de la selección,  presione brevemente ENTER otra vez para terminar el ajuste 

de tamaño e ingresar al siguiente paso. 
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NOTA: Diríjase a la sección de Rango de cada modo de tamaño de entrada en este manual. 

 

VOLUMEN DE AIRE: MEDICION 

Después de presionar ENTER brevemente para terminar y salir de ajuste de tamaño, hay 20 

segundos de tiempo de espera  para que usted coloque la veleta en el ducto. 

Cuando finalicen los 20 segundos de tiempo de espera, mostrados en una cuenta regresiva en la 

esquina superior izquierda, el medidor sonará. (Fig. I) 

Si no es necesario esperar por los 20 segundos, sólo presione el botón REC/START para comenzar a 

medir el volumen inmediatamente. 

 

Después de empezar a medir el volumen, automáticamente el medidor comenzará a contar durante 

60 segundos el volumen para entregar un valor promedio. (Fig. J) Durante estos 60 segundos, la 

veleta deberá  moverse por el ducto para cubrir cada área, así los datos de medición podrán ser más 

exactos. Se mostrará una cuenta regresiva en la esquina superior izquierda como recordatorio, y 

además el medidor sonará cuando los 60 segundos finalicen.   



VETO Y CIA. LTDA. ● SAN EUGENIO 567  ● CASILLA 10289 ● FONOS: (2) 3554400  ●  FAX: (2) 3554455 ●  SANTIAGO  ●  CHILE 

 

  
 

Después de que el tiempo se cumpla, el promedio de volumen durante esos 60 segundos será 

mostrado en pantalla como en la Fig. K. 

 

 

Si hay más de una salida de ducto, usted puede presionar el botón “ENTER” nuevamente para 

repetir el procedimiento desde la entrada del ducto. Usted puede medir tantas salidas de ducto 

como sea necesario.  

Después de medir más de un volumen del ducto, usted puede presionar el botón ▲Mx/Mn  para 

revisar la suma de todas las salidas. Presione el botón ▼HOLD   para revisar el último volumen de 

salida.  

 

CAPACIDAD: TAMAÑO DE DUCTO 

Cuando esté en el modo normal, presione por unos segundos el botón MODE para ingresar al 

volumen de aire, luego presione brevemente MODE para ingresar al modo de capacidad. Para medir 

la capacidad, ponga la veleta en la entrada, luego presione “ENTER” para contar los 60 segundos de 

promedio de Temp. y %HR (Fig. L), la cuenta regresiva aparecerá en la esquina superior izquierda de 

la pantalla y el medidor sonará después de que los 60 segundos hayan finalizado. Luego, el medidor 

ingresará automáticamente a los ajustes de tamaño de salida. (Nota 1) 

Hay tres opciones para ingresar al tamaño: 

 Longitud y Ancho 

Esta es una opción predeterminada. Presione el botón ▼HOLD    para seleccionar 

ajustar el primer digito, luego presione ▲Mx/Mn  para seleccionar el valor apropiado 

(0~9). Cuando seleccione el valor, el valor se mostrará desde 0 a 9 en ciclo. Después 

de ingresar la longitud, presione brevemente “ENTER” para ingresar los ajustes de 

anchura. Repita el procedimiento de ajuste de longitud, luego presione brevemente 

“ENTER” otra vez para terminar el ajuste de tamaño e ingresar al siguiente paso. (Fig. 

M) 
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 Diámetro 

Cuando esté en el modo de ajuste de salida predeterminado (longitud), presione el 

botón ENTER por más de dos segundos para elegir el ajuste de diámetro. Presione el 

botón ▼HOLD   para seleccionar el ajuste del primer digito, luego presione el botón 

▲Mx/Mn  para seleccionar el valor apropiado (0~9) 

Después de la selección, presione brevemente “ENTER” nuevamente para finalizar el 

ajuste de tamaño e ingresar al siguiente paso. (Fig. N) 

 

 

 
 

 

 Área:  

Cuando esté en modo de ajuste de diámetro, presione el botón “ENTER” por más de 

dos segundos para ingresar al ajuste de área. 

Presione el botón ▼HOLD    para seleccionar el ajuste del primer digito, luego presione 

el botón  ▲Mx/Mn  para seleccionar el valor apropiado (0~9) 

Después de la selección, presione brevemente “ENTER” otra vez para finalizar el 

ajuste de tamaño e ingresar al siguiente paso. (Fig. O) 
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CAPACIDAD: MEDICION  
 

Después de presionar brevemente “ENTER” para finalizar y abandonar los ajustes de tamaño, hay 

entre 90 y 20 segundos (Nota 1) de tiempo de espera para que usted coloque la veleta en el ducto.   
Durante este tiempo de espera, la cuenta regresiva será mostrada en la pantalla y además el 

medidor sonará cuando el tiempo finalice.  (Fig. P) 

Si no hay necesidad de esperar los 90 o 20 segundos, solo presione el botón REC/START para 

empezar a medir la capacidad inmediatamente. 

 

 
 

NOTA 1: Si usted tiene varias salidas para medir, cuando usted comience a medir la 

segunda, el tiempo de espera se ajustará a 20 segundos automáticamente. 90 

segundos es el tope para que el sensor se estabilice. No importa si está en entrada 

o en salida, se sugiere mover la veleta por el grill para obtener valores precisos. 

  

Después de comenzar a medir la capacidad, el medidor contará automáticamente la capacidad por 

60 segundos para entregar un valor promedio. (Fig. Q)  

 Durante estos 60 segundos, la veleta debe moverse por la salida completa para cubrir cada área, así 

los datos medidos podrán ser más exactos. La cuenta regresiva será mostrada en pantalla y además 

el medidor sonará cuando los 60 segundos finalicen.  

Después de que el tiempo finalice, el promedio del volumen de los 60 segundos será mostrado en 

pantalla como en la figura R. 
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Si hay más de una salida, usted puede presionar el botón “ENTER” nuevamente para 

repetir el procedimiento desde  Usted puede medir tantas salidas de ducto como sea 

necesario.  

Después de medir más de un volumen de salida, usted puede presionar el botón ▲Mx/Mn  para 

revisar la suma de todas las salidas. Presione el botón ▼HOLD  para revisar la última capacidad de 

salida.  

Si usted quisiera medir más de una entrada, por favor espere por 10 minutos y permita que el 

sensor de humedad vuelva a la humedad ambiental del lugar o ayúdelo con ventilandolo. 

 

BATERIA BAJA 

Hay dos niveles de indicación de batería baja: 

 Nivel 1: El indicador de batería será mostrado intermitentemente cuando alcance el 

nivel 1. En esta situación, el medidor trabajará en forma normal, sin embargo, los 

usuarios deben estar preparados con baterías nuevas. 

 Nivel 2: El indicador de batería será mostrado siempre en pantalla cuando alcance el 

nivel 2. En este caso, los usuarios necesitan cargar las baterías inmediatamente. 

 

1) Abra la cubierta de las baterías que se encuentra en la parte posterior del 

instrumento. 

2) Retire las baterías agotadas. 

3) Inserte 4 baterías AAA, asegúrese de que están insertadas con la polaridad 

correcta y vuelva a colocar la tapa. 

 

ADAPTADOR AC A DC 

El adaptador compatible de AC a DC es 9V al menos 200mA (no suministrado). 
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RANGO DE TAMAÑO DISPONIBLE 

Por favor diríjase a los siguientes rangos de tamaño de entrada. Por favor tenga en cuenta que en 

métrica L/W/D (Longitud/ancho/diámetro). 

 L/A/D AREA 

cm 000.0 ~ 999.0 00000 ~ 99999 

Pulgadas 000.0 ~ 999.9 00000 ~ 99999 

 

SOFTWARE RS232 

Software código Veto A6030322 

Hay un software y un cable compatible los cuales han sido diseñados para el medidor.  

Interface de RS232 

A. 9600 bps, 8 data bits, sin paridad 

B. Formato: Tx. Código ASCII por cada segundo mientras el medidor esté encendido. 

        VXXX.XMPS (FTM): TXXX.XC(F): HXX.X% 
        dXXX.XC (F): wXXX.XC(F): 
        vXXX.XCMM(CFM): 
        UXXXXX.XKW(BTU) 
 

Donde: El primer valor es velocidad, el segundo valor es temperatura de aire, el tercer valor es 
humedad, el cuarto valor es punto de rocío, el quinto valor es bulbo húmedo, el sexto valor es 
volumen de aire, el séptimo valor es capacidad. 
La X aquí significa uno de {0/1/2/ /9/-} 
C. Formato por error de valor: 
E01 Sonda desconectada; 
E02 Flujo bajo 
E03 Sobre flujo.  
 
 

EX: 
V010.5 MPS: TE02Nul:H66.7% 
dE04Nu:wE04Nul:v00020.5CMM. 
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SOLUCION DE PROBLEMAS 

 

1. Enciende pero la pantalla no muestra nada. 
a) Asegúrese de que el tiempo que presionó el botón de encendido fue mayor a 0.1 

segundo. 
b) Revise que las baterías estén en su lugar y haciendo contacto con la polaridad 

correcta. 
c) Reemplace las baterías por unas nuevas e intente nuevamente. 
d) Retire las baterías por un minuto y póngalas nuevamente. 

 
2. La pantalla desaparece 

a) Revise si el indicador de batería baja apareció antes de que la pantalla desapareciera, 
si es SI, reemplace las baterías por unas nuevas. 

b) Encienda el medidor presionando el botón de encendido +  el botón ▲Mx/Mn  para 
deshabilitar la función de auto-apagado para usos extensos. 

3. E1 
a) La sonda está desconectada o dañada 

 
4. E2 

a) El valor está bajo el mínimo  
 

5. E3 
a) El valor está sobre el máximo 

 
6. E4 

a) El dato original que es relativo a este valor de error. 
 

7. E5 
a) Fuera del rango de la pantalla del medidor 

 
8. E6 

a) El valor no está calculado completamente 
 

9. E11 
a) Error de calibración de humedad 
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ESPECIFICACIONES 
 
TEMPERATURA: -20ºC a 60ºC (-4 a 140ºF) 
Precisión: ± 0.6ºC (±1ºF), 
Resolución: 0.1ºC (0.1ºF) 
 
HUMEDAD RELATIVA: 0 a 100% HR 
Precisión: ±3% a 10 a 90% HR (temp. cal.) 
                  ±5% a otro rango 
Resolución: 0.1%  
PUNTO DE ROCIO: -68 a 70ºC (-90 a 158ºF) 
Resolución: 0.1ºC 
 
TEMPERATURA DE BULBO HUMEDO: 
-22 a 70ºC (-7.6 a 158ºF) 
Resolución: 0.1ºC 
 
VELOCIDAD DE AIRE: 0.6 a 32 m/s (118 a 6299 ft/m) 
Precisión: ±5% 
Resolución: 0.1 
 
VOLUMEN DE AIRE: 0 a 99999 m3/s (0 a 99999 cfm) 
Precisión: ±5% 
Resolución: 0.1 (0 – 9999.9) o 1 (10000 – 99999) 
 
CARACERISTICAS ADICIONALES 
 
CAPACIDAD BTU: 0 a 99999 BTU/H (KW) 
Resolución: 0.1 (0 – 9999.9) o 1 (10000 – 99999) 
 
Dimensión: (AxPxD) 
Veleta: 170 x 77 x 40 mm3; Medidor: 175 x 70 x 33 mm3  
 
Alimentación: 4 Baterías AAA  1.5V o Adaptador 9V > 200mA.  
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REEMPLAZO DE VENTILADOR 
 

Si los usuarios tienen más de un juego de anemómetros o compran un ventilador nuevo para su 
antiguo medidor, deben ingresar los datos de calibración de %HR los cuales están con cada 
ventilador. El dato será registrado en un papel, el cual debe mantener guardado para usos futuros. 
 
Hay dos datos de calibración necesarios para ser ingresados. El primer valor es “Slope, S” y el 
segundo valor es “Intercept, Z” 
 
Slope (inclinación) (Valor S) 

1. Cuando el medidor esté apagado, presione el botón de encendido + ▲Mx/Mn + REC/START al 
mismo tiempo por dos segundos para ingresar al modo de calibración de inclinación de 
humedad. La pantalla mostrará el actual valor S guardado y el último digito destellará para 
indicar que el valor está listo para ser editado. 

2. Si el valor S guardado es diferente al de su papel, presione el botón ▼HOLD  para moverse al 
digito que usted desea editar y luego presione  el botón ▲Mx/Mn para cambiar el valor. 

3. Presione el botón ENTER para guardar la nueva entrada de valor S y luego el medidor 
ingresará el segundo valor de entrada automáticamente. 

 
NOTA IMPORTANTE: Cuando ajuste la inclinación, sólo ingrese 5 dígitos después del punto decimal, 
así el usuario necesita redondear el sexto dígito.  
El usuario debe también ingresar dos dígitos antes del decimal. 
Ejemplo: 
 

a. Si el valor S es 8.239678, el usuario debe ingresar 08 23968 
b. Si el valor S es 11.23968, el usuario debe ingresar 11 23968 
c. Si el valor S es 0.2396838, el usuario debe ingresar 00 23968 (Fig. S)  
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Intercept (Valor Z)  
 

1. Cuando presione el botón ENTER guardará el ajuste S, el medidor ingresará  
automáticamente a la entrada de Intercept (Intercepción). El último digito destellará para 
indicar que el valor Z está listo para ser editado. 

2. Si el último valor Z guardado es diferente a su papel, presione el botón ▼HOLD para moverse 
al digito que usted quiere editar y luego use el botón ▲Mx/Mn para cambiar el valor.  

3.  Presione el botón ENTER para guardar la nueva entrada  de valor Z y luego el medidor 
volverá al modo normal de valor HR. 

 

Nota Importante: Cuando ajuste el valor Z, sólo ingrese 3 dígitos después del punto decimal, así el 
usuario necesitará redondear el cuarto dígito. 
 
El usuario debe también ingresar cuatro dígitos antes del decimal. Todos los Z son un valor negativo 
pero en la pantalla no aparecerá el signo negativo. 
 
Por ejemplo:  
 

a. Si el valor Z es -928.8683, el usuario debe ingresar 09 28868 
b. Si el valor Z es -1928.868, el usuario debe ingresar 19 28868 
c. Si el valor Z es -89.68482, el usuario debe ingresar 00 89685 (Fig. T) 
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

