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1. FUNCIONAMIENTO 

a) El ejemplar de prueba debe ser de al menos 6mm (0.25”) de grosor para el modelo Shore A y al 

menos 3mm (0.12”) de grosor para modelos Shore D.  

 

b) La dimensión lateral del ejemplar debe ser suficiente para permitir las mediciones a lo menos a 

12mm (0.5”) de cualquier borde.  

 

c) La superficie del ejemplar debe ser liso y paralelo sobre un área suficiente que permita que el pie de 

presión contacte el ejemplar sobre un área que tenga un radio de al menos 6mm (0.25”) desde el 

punto del indentador. 

 

d) Un ejemplar puede estar compuesto de varias capas para obtener el grosor necesario, pero las 

determinaciones hechas en esos ejemplares podrían no concordar con aquellos hechos en 

ejemplares solidos debido a que las caras de la superficie entre capas podrían no estar en completo 

contacto.        

1.1 PROCEDIMIENTO DE MUESTRA 

a. Asegúrese de que el tester esté ajustado a zero antes de comenzar cualquier prueba. 

 

b. Cambie a modo REF I cuando utilice el durómetro 

  

c. coloque el ejemplar en una superficie dura y en posición horizontal. 

  

d. Mantenga el durómetro en posición vertical con el punto del indentador a lo menos a 12mm (0.5”) 

de cualquier borde.  

  

e. Aplique el pie presión al ejemplar tan rápido como sea posible, sin golpear, manteniendo el pie 

paralelo a la superficie  

 

f. La dureza debe ser leída 1 segundo después de que el pie de presión del durómetro haya hecho 

contacto.  

 

g. En caso de que el ejemplar exhiba una marcada propensión de flujo, la lectura debe ser tomada 

después de 15 segundos.  
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1.2 USO DEL BLOQUE DE ALUMINIO DE REFERENCIA 

Para revisar que el tester no ha sido dañado simplemente coloque el indentador del tester en la ranura del 

bloque de prueba. Aplique suavemente presión manteniendo el tester en posición vertical, luego 

simplemente lea el valor obtenido. Este debería estar en ±2 unidades.  

 

2. DISPLAY 

 Botón presionado por menos de 1 segundo   

 Botón presionado por más de 1 segundo        

 

 Para encender presione brevemente SET. Se mostrará CAL. 

Presione SET brevemente para activar la electrónica.  

Para apagar presione SET y manténgalo.   
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La condición de apagado automático se produce después de 4 horas (apagado de display), presione MODE o 

SET para activar la electrónica.  

Hay tres funciones electrónicas disponibles: 

SET, REF I o PRESET 

 

Para cambiar entre cada modo, presione MODE y manténgalo  

 

2.1 MODO DE AJUSTE 

 

Para fijar el display en zero presione SET (debe ingresar 000.0 en la programación). 

Si un valor de calibración es ingresado en la programación, presionando SET mostrará este valor.  
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2.2 MODO DE REFERENCIA 

 

 

Presione y mantenga MODE hasta que REF I sea mostrado. 

 

2.3 CONGELAR DISPLAY  

 

 

 

Para congelar el display presione SET brevemente y aparecerá HOLD. 

Para descongelar el display, presione brevemente SET  otra vez. 
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2.4 MODO PRESET 

 

 

 

Presione y mantenga MODE hasta que aparezca PRESET 

 

 

 

Presione MODE para mover el cursor 

Presione SET para ingresar el valor o digito zero. 

Presione MODE y mantenga para almacenar el valor y regresa a SET. 
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3. CAMBIO DE BATERÍA 

Si el display muestra una B, es necesario cambiar la batería. 

 

 

Inserte la batería como se muestra. Revise la polaridad correcta.  

Batería de litio 3V, parte n° 2032 (diámetro 20mm, 3.2mm de ancho) 

NOTA: Al retirar la batería provocará un reinicio general del instrumento.  
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4. TRANSMISIÓN DE DATOS 

Retire la batería para conectar. 

Alimentación LEAD/cable OPTO  

Presionando SET enviará una transmisión de datos  

 

5. PROTECCIÓN IP65 

Por favor fíjese que la clasificación de protección IP65 para los instrumentos contenidos en este manual 

aplica sólo a la electrónica.  

6. GARANTÍA  

Consulte por la garantía del producto a su proveedor. La mala utilización o manipulación del instrumento 

podría anular la garantía del producto.  

7. UTILIZAR EL TESTER CON EL SOPORTE  

El tester utilizado en conjunción con el soporte le entrega una mejor reproductividad y precisión cuando esté 

siendo utilizado por un operador con o sin experiencia.  

El soporte viene con dos masas distintas, a saber una masa de 1Kg para Shore A y una masa de 4Kg que 

puede ser sumada a la masa de 1Kg para totalizar 5Kg para Shore D.  

Retire la cubierta de polvo plástica de la parte superior del tester y conecte el adaptador con un hilo M8 en el 

tester. Coloque la pieza de prueba en el yunque del soporte y aplique presión a la palanca de operación,  así 

como para levantar el yunque y la pieza de prueba en el indentador del tester.  Continúe aplicando presión a 

la manilla, levantando las masas así como para aplicar la masa total al tester. Ahora la lectura puede ser 

tomada.     
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 
Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 

. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

