
VETO Y CIA. LTDA. ● SAN EUGENIO 567  ● CASILLA 10289 ● FONOS: (2) 3554400  ●  FAX: (2) 3554455 ●  SANTIAGO  ●  CHILE 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

LOGGER DE TEMPERATURA CON PANTALLA 
H4035121 

Manual del usuario 
 

 

 

Fecha edición 03/2014 

N° Versión 01 



VETO Y CIA. LTDA. ● SAN EUGENIO 567  ● CASILLA 10289 ● FONOS: (2) 3554400  ●  FAX: (2) 3554455 ●  SANTIAGO  ●  CHILE 

 

  
 

CARATERÍSTICAS 

 Protección IP67  

 Rango de medición -30 a +80°C (-22 a +176°F) 

 Razón de muestreo entre 10 segundos y una hora 

 Almacena sobre 250.000 lecturas 

 Menú en pantalla: Para inicio, detención, revisión de gráfica y reinicio del registro en campo 

 Interfaz MicroUSB a PC para configuración y descarga de datos  

 Modo de inicio de activación inmediata, retardada, pulsar para comenzar o activación de 

temperatura 

 Umbrales de alarma programables por el usuario 

 Pantalla gráfica LCD muestra lecturas en tiempo real, el gráfico y el estado actual 

 Lecturas mín/máx reiniciables pueden ser vistas en la pantalla LCD 

 Alarma audible ajustable por el usuario 

 LEDs de alarma/de confianza de alta visibilidad 

 Suministrado con baterías ½ AA reemplazables por el usuario 

 

El registrador de datos H4035121 USB independiente mide y almacena hasta 252.928 lecturas de 

temperatura sobre -30 a +80°C (-22 a 176°F) y se extienden con una resolución de 0.1°C. 

Usando el software de control de Windows (disponible como una descarga gratuita desde 

www.easylogusb.com) el usuario puede configurar rápidamente el nombre del registrador, frecuencia de 

muestra, ajustes de alarma y el modo de inicio (inicio inmediato, pulsar para comenzar, inicio retardado o 

temperatura activada). Este software puede utilizarse posteriormente para descargar datos almacenados que 

se pueden representar gráficamente, imprimir y exportar a otras aplicaciones. 

El registrador de datos cuenta con una pantalla LCD de matriz de puntos y tres botones para navegar por el 

menú en pantalla. Este menú le permite al usuario el acceso a análisis de tendencias en tiempo real, 

resúmenes de datos y la capacidad de iniciar, detener y reiniciar el registrador de datos sin la necesidad de 

conectar el registrador de datos al PC. Los usuarios pueden restablecer la lectura máxima/mínima a través del 

menú en pantalla; esto introduce un "marcador de eventos 'en los datos que más tarde pueden ser vistos en 

el software de gráficos (opción' Marcar Eventos") y el archivo de datos después de la descarga. 

El registrador de datos es suministrado con dos pilas AA ½ reemplazables. 
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Especificaciones    mínima  típica  máxima unidad 

Rango de medición    -30 (-22)   +80 (+176) °C (°F) 

Resolución interna      0.1 (0.1)   °C (°F) 

Precisión (error general)     ±0.1 (±0.2)* ±0.75 (±1.5) °C (°F) 

Proporción de registro    cada 10s   cada 1 hora      - 

Rango de temperatura de funcionamiento** -30 (-22)   +80 (+176) °C (°F) 

Duración de batería de litio 2 x ½ AA 3.6V   6***    meses 

 

* A los 25 ° C. Ver temperatura curva Precisión. 

** A temperaturas inferiores a -5 ° C, el LCD exhibirá los tiempos de respuesta más lentos. La pantalla LCD se 

desactivará a temperaturas bajo -20 ° C y por encima de 70 ° C 

*** A 25°C y 10 minutos de proporción de registro sin LEDs de alarma o sirena y el uso mínimo de LCD (LCD y 

retroiluminación encendida durante 15 segundos después de presionar el botón) 

 

EL-WIN-USB (SOFTWARE DE CONTROL) 

El software de control USB Easylog de Lascar está disponible para descarga en www.easylogusb.com. Fácil de 

instalar y utilizar, el software de control se ejecuta en Windows XP, Vista y Windows 7. El software es 

utilizado para ajustar el Data Logger como también para descargar, hacer gráficos y exportar datos a Excel. 

Cada sesión de registro almacenada es guardada como un archivo separado. 

 

http://www.easylogusb.com/
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El software permite configurar los siguientes parámetros: 

 Nombre del registro 

 Parámetro de medición (°C o °F) 

 Proporción de registro (seleccionable por el usuario entre 10 segundo y 1 hora) 

 Alarmas de temperatura altas y bajas 

 Modo de inicio inmediato, retardado, pulsar para comenzar y activación de temperatura 

 LEDs activado desactivado y sonido con activación de retardo 

 Display y retroiluminación después de presionar el botón  

 

La última versión del software de control puede ser descargado de forma gratuita desde 

www.easylogusb.com 

 

DIMENSIONES 

Todas las dimensiones en mm (pulgadas) 

 

 

 

http://www.easylogusb.com/
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FUNCIONES DE BOTONES DE MENÚ E INDICACIÓN DE PANTALLA LED 

INICIO DE REGISTRO 

Los registradores pueden ser iniciados inmeditamente al presionar un botón, retardados a una hora 

especifica o a una lectura de temperatura especifica. 

 

 

ÍCONOS EN PANTALLA  

   Cuando este cubo EasyLog esté girando en la esquina superior izquierda su registrador está 

trabajando. 

  Los indicadores de alarma Alta/baja son mostrados en la parte superior de la pantalla 

   Este ícono indica que la batería está baja y necesitará reemplazarla luego 

 

RESUMEN DE DATOS 

La pantalla de resumen muestra el registro máx/mín y el último registro. La función de reinicio borrará el 

resumen si es necesario 

Estas pantallas pueden ser alcanzadas presionando el botón   
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AJUSTES DE REGISTRADOR 

Para ver un resumen de los ajustes del registrador, presione el botón  , luego haga clic en Logger 

Settings. 

 

 

DATOS DE DISPLAY 

Los datos pueden ser mostrados en la pantalla en formato tubular o gráfico. 

Usted puede cambiar entre estas vistas presionando los botones  /  en el fondo derecho de su 

pantalla.  

 

 

INICIO/DETENCIÓN DE REGISTRO Y SILENCIAR ALARMA 

Presionando el botón , usted puede detener el registro, o ver los ajustes de registro, esta opción 

cambiara al iniciar el registro. La alarma audible puede ser silenciada de este menú si está activada.  
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MODO DE BLOQUEO 

Cuando esté en el modo de bloqueo - una opción durante la configuración de la PC - el registrador sólo puede 

detenerse y re-iniciado al usar un PC cargado con el software de configuración de la unidad. 

 

(*Las pantallas pueden variar según el modelo.) 

MENSAJES  

Un mensaje aparecerá en la pantalla - si hay un problema - la siguiente vez que presione un botón, por 

ejemplo, si el registrador está quedando sin memoria. 

 

 

INFORMACIÓN DE BATERÍA  

Le recomendamos que cambie las baterías cada 6 meses, o antes si se registran datos críticos. 

REEMPLAZO 

El H4035121 no pierde las lecturas almacenadas cuando las baterías están descargadas o cuando se cambian 

las baterías, sin embargo, se detendrá el proceso de registro de datos. Si las pilas son cambiadas dentro de 

una ventana de 2 minutos, H4035121 mantendrá su configuración (reloj interno y modo de registro). Esto 

permitirá que el registro que se reinicie sin conexión adicional a un PC a través de USB. 

Utilice sólo 2 pilas ½AA de litio 3.6V. No mezcle los tipos de pilas y no mezcle pilas nuevas y viejas. Antes de 

sustituir las baterías, desconecte el H4035121 del PC. 
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ADVERTENCIA 

Manipule las baterías de litio cuidadosamente, observe las advertencias en la carcasa de la batería. Elimine 

según las normativas locales. 

 

PASIVACIÓN  

 Si no utiliza el equipo por largos períodos de tiempo, las baterías de litio utilizadas en la gama registradores 

de datos de EasyLog forman naturalmente una capa interna no conductiva, evitando una auto-descarga y 

aumentando efectivamente su vida útil. Cuando instale el registrador de datos por primera vez, esto puede 

causar una caída en el voltaje de la batería (el Voltaje mínimo Transitorio) como la capa interna se rompe, 

dando lugar a la puesta a cero del registrador de datos. Inserte las pilas en el registrador de datos y déjelo 

conectado a un PC durante unos 30 segundos para eliminar esta capa. Después de esto, quite y vuelva a 

instalar las baterías para reiniciar el registro de datos. La duración total de la batería no se verá afectada.     
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PRECISIÓN DE TEMPERATURA 

Error de temperatura vs temperatura 
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

