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MANUAL DE USUARIO 

Termómetro Infrarrojo doble láser 

Introducción 

Felicitaciones por la compra del Termómetro IR. Este termómetro infrarrojo mide y muestra lecturas de 

temperatura de hasta 1922 ° F (1050 ° C) sin contacto. 

La función de emisividad ajustable permite que el termómetro IR pueda medir temperatura de virtualmente 

cualquier superficie. El uso y cuidado apropiado de este medidor le proveerá muchos años de servicio 

confiable. 

 

 Seguridad 

· Tenga mucho cuidado cuando el puntero láser está activado 

· No apunte el haz hacia los ojos de las personas ni permita que el haz vaya hacia los ojos desde una superficie 

reflectante 

· No use el láser cerca de gases explosivos o en otras áreas con riesgo de explosión. 
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1. Doble puntero láser 

2. Pantalla LCD 

3. Botones de función 

4. Gatillo de medida 

5. Cubierta de la batería 

 

 

 

 

DISPLAY 

1. SCAN, medición en curso 

2. HOLD, última medición bloqueada en pantalla 

3. puntero láser activo 

4. Bloqueo encendido 

5. Alarma de límite alto 

6. Alarma de límite bajo 

7. Unidades de temperatura C° o F° 

8. Display de temperatura medida 

9. Icono de batería baja 

10. Icono MAX 

11. Ajuste de emisividad 

12. Icono  emisividad 

13. Display de Temperatura máxima 
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Mediciones de temperatura 

 

1. Sostenga el medidor por el mango y apúntelo hacia la superficie a medir. 

2. Presione y mantenga el gatillo para encender el medidor e iniciar las pruebas. Aparecerá la lectura de 

temperatura MAX, el icono 'SCAN', el valor de emisividad y la unidad de medida. 

3. Suelte el gatillo y la lectura permanecerá por 7 segundos aproximadamente (aparecerá HOLD en la 

pantalla), después el medidor se apagará automáticamente. La única excepción a esto es si el modo 

LOCK está ajustado en ON. 

Nota: Seleccione las unidades de temperatura (°F/°C) usando el interruptor dentro del compartimiento de 

batería 

 

Doble puntero láser 

Los punteros de doble láser están diseñados para cruzar a una distancia de 75 cm. El tamaño del punto a esa 

distancia es de un diámetro de 7,5 cm y esta es la distancia recomendada para la mayoría de las mediciones. 

Para activar el láser de encendido/apagado:  

 

1. Pulse y suelte el gatillo 

2. Mientras que HOLD está en la pantalla, presione el botón láser  una vez para encender o 

apagar el láser. 

3. El icono láser  aparecerá en la pantalla LCD cuando la función láser está activada. 

4. El estado del láser se guardará en la memoria y permanecerá como  "encendido" hasta ser cambiado. 
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Display de temperatura MAX (máximo) 

La lectura más alta registrada durante una sola medición es mostrada en el display MAX. 

 

Luz de fondo 

1. Pulse y suelte el gatillo 

2. Mientras HOLD está en la pantalla, pulse el botón de retroiluminación  una vez para encender o 

apagar la luz de fondo. 

3. La luz de fondo se iluminará en la pantalla LCD cuando active la función. 

4. El estado de la retroiluminación se guardará en la memoria y permanecerá como el "encendido" 

hasta ser cambiada. 

5. Nota: La luz de fondo acortará la duración de la batería. Utilice esta función sólo cuando sea 

necesaria. 

 

Las opciones del botón MODO 

El botón MODE se utiliza para acceder a las funciones de emisividad, bloqueo, alarma alta y alarma baja del 

instrumento. 

1. Pulse y suelte el gatillo 

2. Mientras HOLD está en la pantalla, presione el botón MODE para alternar y programar las siguientes 

características. Un icono parpadeante indicará que la función está activada. 

 

E= (Valor de Emisividad) 

Presione el botón   o  para cambiar el valor de emisividad. 
 

 (Encendido/apagado de modo de bloqueo) 

Presione el botón  o  para encender o apagarla función LOCK. 
 

 (Encendido/apagado de alarma alta) 

Presione el botón  o  para encender o apagar la función de alarma alta. 
 

 (Ajuste de alarma alta) 

Presione el botón  o  para ajustar el valor de límite de alarma alta en el display principal. 
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 (Encendido/apagado de alarma baja) 

Presione el botón  o  para encender o apagar la función de alarma baja. 
 

 (Ajuste de alarma baja) 

Presione el botón  o  para austar el valor límite de alarma baja en el display principal. 
 

 

Alta y Baja Función de alarma 

El medidor tiene una función programable de alarma alta y baja. Cuando se alcanza el punto de alarma, el 

medidor alerta al usuario mediante una señal acústica y el icono en la pantalla LCD parpadeará. 

El límite de alarma está ajustado y la función se activará/desactivará con el botón MODE. El ajuste se guarda 

en la memoria y permanecerá como "encendido" hasta que sea cambiado. 

 

Unidades de temperatura 

Las unidades de temperatura pueden ser ajustadas a °F o °C con el interruptor ubicado en el compartimiento 

de la batería. 

 

Función de bloqueo 

La función de bloqueo desactiva la función de apagado automático para el período de uso cuando se 

selecciona. La función es útil para el control de temperatura por largos momentos y el control con manos 

libres. 

El medidor volverá al apagado automático, si presiona el gatillo durante una exploración de bloqueo. 

 

Indicación de sobre escala 

Si la medición de temperatura excede el rango de temperatura especificado, el termómetro mostrará guiones 

en lugar de la lectura de la temperatura. 
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Reemplazo de la batería 

Cuando el símbolo de batería baja   aparece en la pantalla, reemplace la batería del medidor (9V). El 

compartimiento de batería se encuentra detrás del panel que rodea el gatillo del medidor. Abra el 

compartimiento tirando del panel hacia abajo desde el área de activación. Reemplace la batería de 9V y cierre 

la tapa del compartimento de la batería. 

 Desecho: Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto al desecho del dispositivo y las 

baterías al final de su ciclo de vida. 

 

 

Notas sobre las medidas IR 

 

1. El objeto a prueba deberá ser mayor que el tamaño del punto (objetivo) calculado por el campo de 

diagrama de visión  (impreso en el lado del medidor y en esta guía). 

2. Antes de medir, asegúrese de limpiar todas las superficies cubiertas con hielo, aceite, mugre, etc. 

3. Si la superficie de un objeto es altamente reflectante, aplique algún tipo de cinta o pintura negra 

mate en la superficie antes de medir. Dé tiempo para que la pintura o cinta se ajusten a la 

Temperatura de la superficie que está cubriendo. 

4. Mediciones a través de superficies transparentes como el vidrio pueden no ser exactas. 

5. El vapor, polvo, humo, etc., pueden oscurecer las mediciones. 

6. El medidor compensa automáticamente las desviaciones de temperatura ambiente. Sin embargo, 

puede tardar hasta 30 minutos para que el medidor se ajuste a cambios amplios. 

7. Para encontrar un punto caliente, apunte el medidor fuera del área de interés, luego explore (con un 

movimiento hacia arriba y hacia abajo o de lado a lado) hasta que encuentre el punto caliente. 
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Campo de visión 

El campo de visión del medidor es de 12: 1. Por ejemplo, si el medidor está a una distancia de 75 cm del 

objetivo (punto de medición)), el diámetro del objetivo debe ser superior a 6,25 cm. Otras distancias se 

muestran en el campo de la visión del diagrama. Las medidas deberán ser tomadas lo más cerca posible del 

dispositivo a prueba. El medidor puede medir a distancia moderada, pero la medida puede verse afectada por 

fuentes externas de iluminación. Además, el tamaño del punto puede ser tan grande que abarque áreas de 

superficie no destinados a medir. 

 

Emisividad y Teoría Medición IR 

Los termómetros IR miden la temperatura de la superficie de un objeto. La óptica del termómetro detecta, 

emite, refleja y transmite energía. La electrónica del termómetro procesa la información a una lectura de 

temperatura que aparece en la pantalla LCD. 

La cantidad de energía IR emitida por un objeto es proporcional a la temperatura de un objeto y su capacidad 

de emitir energía. Esta capacidad se conoce como emisividad y se basa en el material del objeto y su acabado 

superficial. Los valores de emisividad van desde 0.1 para un objeto muy reflectante hasta 1.00 para un 

acabado negro mate. Para el Modelo 42515, la emisividad es ajustable de 0.1 a 1.00. La mayoría de los 

materiales orgánicos y las superficies pintadas u oxidadas tienen un factor de emisividad de 0.95. En caso de 

duda, ajuste la emisividad a 0.95. 

 

Material a prueba  Emisividad Material a prueba Emisividad 

Asfalto 0.90 a 0.98 telas (Negra) 0.98 

Concreto 0.94 Piel (humana) 0.98 

Cemento 0.96 Cuero 0.75 a 0.80 

Arena 0.90 Carbón (polvo) 0.96 

Tierra 0.92 a 0.96 Laca 0.80 a 0.95 

Agua 0.92 a 0.96 Laca (mate) 0.97 

Hielo 0.96 a 0.98 Caucho (Negro) 0.94 

Nieve 0.83 Plástico 0.85 a 0.95 

Vidrio 0.90 a 0.95 Madera 0.90 

Cerámica 0.90 a 0.94 Papel 0.70 a 0.94 

Mármol 0.94 Óxidos de cromo 0.81 

Yeso 0.80 a 0.90 Óxidos de cobre 0.78 

Mortero 0.89 a 0.91 Óxidos de hierro 0.78 a 0.82 

Ladrillo 0.93 a 0.96 Textiles 0.90 
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Especificaciones 

Modelo HT-817 HT-818 HT-819 

Rango -50 a 650°C -50 a 850°C -50 a 1050°C 

 -58 a 1022°F -58 a 1562°F -58 a 1922°F 

Resolución 0.1° < 1000°, 1° > 1000° 

Precisión -50°C a -23°C (-58°F a -10°F) ±7°C/14°F (Típica) 
-23°C a -2°C (-10°F a 28°F) ±4°C/8°F 
-2°C a 94°C (28°F a 200°F) ±2.5°C/4.5°F 
94°C a 204°C (200°F a 400°F) ±(1.0%rdg + 1°C/2°F) 
204°C a 426°C (400°F a 800°F) ±(1.5%rdg + 1°C/ 2°F) 
426°C a 1050°C (800°F a 1922°F) ±(3%rdg +1°C/2°F) 
Nota: La precisión es especificada para el siguiente rango de 
temperatura ambiente: 23 a 25°C (73 a 77°F) 

Emisividad 0.10 a 1.00 ajustable 

Campo de visión D/S = Aprox. 12:1 ratio (D = distancia; S = punto u objetivo) 

Puntero Láser Dual, láser Clase 2 < alimentación 1mW ; longitud de onda es 
630 a 670nm 

Respuesta espectral 
IR 

8 to 14 µm (Longitud de onda) 

Repetibilidad  ± 0.5% de lectura o ± 1o C (1.8o F) cualquiera que sea mayor 
 

 

Especificaciones generales 

Display:     Pantalla LCD con retroiluminación e indicadores de función 

Tiempo de respuesta:   150ms 

Indicación de sobre rango   "---------" 

Temperatura de funcionamiento  0°C a 50°C (32°F a 122°F) 

Humedad de funcionamiento   10% a 90% de humedad relativa de funcionamiento,  

     <80% de humedad relativa de almacenamiento. 

Temperatura de almacenamiento  -10 a 60°C (14 a 140°F) 

Alimentación     Batería de 9V 

Apagado automático    7 segundos, con LOCK desactivado 

Peso      150g 

Dimensiones     180 x 107 x 40 mm 
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

